






















序 論 .......................................................................................................................................... 3 
第１章 閉鎖式薬物移送システムと抗がん薬バイアルの適合性試験法の開発 ....................... 12 
緒 言 ...................................................................................................................................... 12 
方 法 ...................................................................................................................................... 15 
1. 圧力実験装置の作製 .................................................................................................... 15 
2. BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladderの耐圧試験 .................................... 16 
Method 1： BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の最大耐圧試験 .......... 17 
Method 2： BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の耐久試験 ................. 17 
3. テストバイアルを用いた密封性保持検証試験 ............................................................ 18 
結 果 ..................................................................................................................................... 19 
1. BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の耐圧試験 ................................ 19 
1-1. Method 1：BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の最大耐圧試験 .... 19 
1-2. Method 2 ：BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の耐久試験 .......... 20 
2. テストバイアルを用いた密封性保持検証試験 ............................................................ 21 
考 察 ...................................................................................................................................... 23 
小 括 ..................................................................................................................................... 29 
第 2章 閉鎖式薬物移送システムと各種抗がん薬との適合性の検討 ..................................... 32 
緒 言 ..................................................................................................................................... 32 
方 法 ..................................................................................................................................... 34 
1. 対象薬剤と除外基準 ...................................................................................................... 34 
2. 抗がん薬とプロテクタとの適合性試験 ......................................................................... 34 
3. 統計解析 ......................................................................................................................... 35 
結 果 ..................................................................................................................................... 41 
考 察 ..................................................................................................................................... 51 
小 括 ..................................................................................................................................... 58 
総 括 ........................................................................................................................................ 61 
引用文献 ..................................................................................................................................... 67 






本邦において、がんは死亡率第 1  位であり、2018 年にがんで死亡した人は約 
37 万人と報告されている 1)。また、生涯でがんに罹患する確率は、男性で 65.5%、





質かつ安全な医療を提供するという社会的要請に応えるため、2020 年 7 月現在、












「がん化学療法による職業性曝露対策ガイドライン 2019 年版」が発刊された 2）。 
抗がん薬曝露の危険性については、1935 年イギリスの Haddow が、実験動物
で抗がん薬に発がん性があることを報告したことに始まる 3)。その後、1979 年に








後に発症リスクが上昇する二次性白血病や骨髄異形症候群は、5 番、7 番、11 番
染色体異常が多い。McDiarmid らは、アルキル化薬の取り扱いの多い職員、取り
扱いが少ない職員と扱っていない職員の 3 群に分けて比較し、アルキル化薬の取
り扱いの多い職員は、扱っていない職員と対して、5 番と 7 番染色体両方の異常




する看護師に急性白血病の相対リスクが 10.65 倍になることを報告し 6)、 Hansen
らは、抗がん薬を長期間にわたり調製業務に携わった職員は、非ホジキンリンパ腫に罹
患するリスクが一般集団より 3.7 倍高いことを報告している 7)。 
米国薬局方 第 800 章 （United States Pharmacopeia : USP <800>） 「医
療現場における危険薬の取り扱い」では、抗がん薬曝露を起こす原因となりえる業
務・作業として抗がん薬調製や抗がん薬投与時、がん薬物治療を受けている患者の
ケア時など 7 つの業務を挙げている 8)（Table 1）。この様な場面における抗がん
薬曝露の対策として、国内外のガイドラインでは、抗がん薬の職業性曝露による健
康被害を軽減するためにヒエラルキー・コントロールの概念を用いた曝露対策を推
奨している 4, 9) 。 ISOPP （ International Society of Oncology Pharmacy 
Practitioners） standards and practice では、5 段階のヒエラルキー・コントロ





可能な対策となる。Level 2 は危険物/汚染源の隔離である。抗がん薬調製の場面で  
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 Table 1  USP〈800〉における抗がん薬曝露が起こりうる機会 


























漏れ • 漏れの発生、管理及び廃棄 
運搬 




は、抗がん薬を隔離できる器具として閉鎖式薬物移送システム（Closed System drug 





ャビネットは、クラスⅡ タイプ B2 の 100% 外排気型あるいはクラスⅢまたは
調製用アイソレーターが推奨されている 2）。Level 3B は、抗がん薬曝露の教育と 
 
 
Fig. 1 ISOPP standards and practice ヒエラルキー・コントロールの概念図 9)  
                                                       
著者作成 
* Closed System drugs Transfer Devices 






CSTDs の定義は、ISOPP standards and practice によると、「薬剤を移し替え
る器具であり、外部の汚染物質をシステム内に混入させないと同時に、危険薬がシ
ステムの外に漏れ出すこと、あるいは濃縮ガスが漏れ出すことを機械的に防ぐ器具」 





本邦で上市されている CSTDs は 6 種類あり、ISO 規格に当てはまらないバイア
ルは CSTDs の形状によっては使用できない製品がある。CSTDs が上手くバイア
ルに嵌らない場合、CSTDs がバイアルに固定できず、バイアルと CSTDs の隙間
からバイアル内の抗がん薬あるいはその濃縮ガスが漏れ出る可能性がある。本研究
では、本邦で最も頻用されている CSTDs の一つである BD PhaSealTM System に
関して、バイアルとの適合性の検討を行った 10)。 
BD PhaSealTM System は、バイアル口径サイズと圧力調整機構（以下、
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インジェクタールアーロック N35J （C）BD PhaSeal
TM






径 20 mm 用に P21J、P50J、P55 が販売されており、直径 13 mm用に P14J、



































者の職業性曝露の危険性が報告されている 3, 7, 13-16)。1990 年 ASHP （American 
Society of Health System Pharmacists）は、①発がん性、②催奇形性、③生殖毒
性、④低用量での臓器障害、⑤遺伝毒性の 5 項目のうちいずれかを持つ化学物資
を Hazardous Drugs と定義した 17)。この定義は、2004 年に NIOSH（National 
Institute of Occupational Safety and Health）により、⑥既存の Hazardous Drugs 
に類似した化学構造および毒性プロファイルの項目が追加、改定された 18)。この









では Level 2 にあたる CSTDs の使用が最も曝露対策の効果が大きいとされてお
り 9)、CSTDs の使用は抗がん薬による職業性曝露を軽減するために有用な器具で
あることが示されている 11, 19, 20)。バイアルに嵌めたプロテクタが CSTDs として
の性能を発揮しているのであれば、CSTDs の定義にあるように、「系の中に何も入
らず、系から何も出ない」、つまり、「密封の状態」であることを意味する。 
本研究では、本邦で頻用されている  CSTDs の一つである BD PhaSealTM 
System を対象として、適合性の検討を行った 10)。BD PhaSealTM System のプロ
テクタと抗がん薬バイアルの適合性に関して中山らは、バイアルのアルミキャップ










どうかを調査している 21)。また、Jorgenson らは、四塩化チタンから発生する 
smoke を使って、CSTDs から smoke の漏れを調査している 22)。smoke の漏れ
を判断することは主観的な判断となるだけでなく、微量の smoke の視認は困難で
あることが推察され、smoke の漏れの見逃しの恐れがある。このように、これま










圧力実験装置の概略図を Fig. 4 に示す。ルアーロック式シリンジ 50 mL
（TERUMO, SS-50LZ）とインジェクターを直線となるようにテルフュージョン® 
三方活栓（TERUMO, TS-TR2A）に接続した。さらに圧力計（GC66, NAGAO 
KEIKI CO., LTD）に外径 6 mm の耐圧チューブを接続し、もう一端をメスーメ






















F.S. + 1 digit）、表示周期は 2 回/秒である。この圧力計の精度から、この圧力計の
誤差は最大 ±6 kPa になる。 
この研究では、アルミキャップの手締めによる締め付け圧力の不均一と不具合
による圧力変動を無くするため、バイアルのアルミキャップは機械締めされている
注射用水バイアル （共創未来ファーマ） をテストバイアルに選択した。 
 
2. BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の耐圧試験 











Method 1： BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の最大耐圧試験 
プロテクタを装着したバイアル内に空気を注入すると、バイアルの圧力調整機構
として働く Expansion bladder が膨らみ始める。Expansion bladder が最大まで








Method 2： BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の耐久試験 
テストバイアルにプロテクタを装着し、圧力実験装置と接合した。Method 1 か
ら得られた Expansion bladder の耐圧値から、バイアルを加圧する圧力を 120 
kPa 群、110 kPa 群、100 kPa 群、90 kPa 群、80 kPa 群の 5群に分けた。各群
の指定された圧力で加圧したテストバイアルを各 5 バイアルずつ準備し、24 時






Sealing Rim（Fig. 5）の密封性が重要な役割を果たしていると仮説し、この Sealing 
Rim を破損させた「Sealing Rim 破損群」と破損させていない「Sealing Rim 非
破損群」を各 5 バイアルずつ準備した。Method 2 の結果から、適合性試験では
抗がん薬を扱うことから、実施者の安全性を考慮した安全な圧力を選択し、圧力実







1. BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の耐圧試験 
1-1. Method 1：BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の最大耐圧試
験 
バイアル内を加圧しプロテクタの破損が認められた圧力を Table 2 に示す。試
験を 5 回行った結果、バイアル内の圧力が 134 ~ 142 kPa でプロテクタが破損
し、その時の平均圧力と標準偏差（standard deviation: SD）は、138 ± 3 kPa で
あった。プロテクタに発生した事象は、Expansion bladder の「破裂」が 1 件、




Table 2  Expansion bladderの最大耐圧試験結果 




134 136 138 139 142 138 3 





1-2. Method 2 ：BD PhaSealTM プロテクタの Expansion bladder の耐久試験 
プロテクタの Expansion bladder の耐久試験の結果を Fig. 6 に示す。バイアル
内の圧力が 120 kPa 群では、5 バイアル中 4 バイアルに明らかな「破損」を認
めた。そして、24 時間後のバイアル内の圧力低下は、110 kPa 群では、14.1% で
あったが、100 kPa 群、90 kPa 群、80 kPa 群の圧力低下率は、10.7%、9.7%、
6.8% であり、バイアル内の圧力低下率に大きな差はなかった。以上の結果から、
適合性試験法では、抗がん薬に適用することから、試験者の安全を考慮して、適合
性試験の推奨圧力を 2 段階下げた 100 kPa とした。 
 
 
破損数   4/5       0/5      0/5       0/5        0/5 























Expansion bladder の最大耐圧試験結果より、バイアル内を加圧する圧力を 120 kPa 群 





1-2. の結果から、プロテクタの適合性試験の最も安全な最大圧力を 100 kPa と
した。プロテクタの密封性は、プロテクタ裏面にある Sealing Rim とゴム栓との
密封性にあることを証明するため、密封性保持検証試験では、Sealing Rim を破損
させた「Sealing Rim 破損群」と破損させていない「Sealing Rim非破損群」を各 
5 バイアルずつ準備した。「Sealing Rim 非破損群」と「Sealing Rim 破損群」の
バイアル内を 100 kPa 加圧した。インジェクターの接続と接続解除の操作を 10 
回繰り返し、各接続時のバイアル内の圧力低下率を測定した（Fig. 7）。 

























































Sealing Rim 非破損群 (n=5) Sealing Rim 破損群 (n=5)
接
10 
Fig. 7 密封性保持検証試験結果 
バイアルのゴム栓とプロテクタの密封性を試験するため、Sealing Rim を破損させた











と 3回目に僅かな低下を認めた。接続 4 回目以降の平均圧力低下率は、横ばいで
あり、接続 10 回目の平均圧力低下率は 4.95 ± 0% であった。一方、「Sealing 
Rim 破損群」のバイアル内の圧力低下率は、接続 2 回目より低下を認め、接続 10 









海外のバイアル規格は ISO 8362-1 で規定されており、その規定では、バイア
ルの容量、形状、ガラスの厚さ、誤差範囲など詳細に定められている。しかし、本
邦では、医療用バイアルの規格に ISO 規格が採用されていない。そのため、プロ




する場合は圧力が変化しない」ことは、NIOSH や ISOPP による CSTDs の定 
義 9, 18) である「何も入らない、何も出ない」のうち「何も出ない」を証明してい
ると言える。この「何も出ない」ということは、薬剤師が抗がん薬を調製する際、






四塩化チタンの smoke を利用して、CSTDs からの smoke の漏出を視覚的に検


















し、日本のプロテクタの添付文書では、Expansion bladder の安全性に関しては、 
20 kPa までの記述しかなく、20 kPa を超える圧力に対する安全性に関しては不
明である。そのため、安全に適合性試験が実施できる圧力を明らかにする目的で 
Method 1 と Method 2 を行った。Method 1では、Expansion bladder が破損し
た時の圧力を 5 回測定し、その結果、平均圧力と SD は、138 ± 3 kPa であっ
た。これにより、Expansion bladder が破損しない安全な圧力を 120 kPa と推測
し、Expansion bladder の耐久試験（Method 2）を行った。しかし、安全な圧力
と考えた 120 kPa 群では、加圧  24 時間後に 5 バイアル中  4 バイアルで
Expansion bladder の明らかな破損を認めた。一方、110 kPa 群から 80 kPa 群
では、加圧 24 時間後、Expansion bladder の明らかな破損は認めず、4 群間のバ
イアル内の圧力低下率に大きな差は無かった。このことから、適合性試験法では、
抗がん薬に適応することを考慮し、抗がん薬バイアルを加圧する推奨圧力をより安





可能性が懸念される。通常、臨床では 1 調製で 1バイアル当たりの針を刺す回数
26 
 
は、1回から多くて 3 回程度の針刺し回数で調製を行うため、10 回の針刺しをす
ることも過酷条件と言える。密封性保持検証試験において、「Sealing Rim 非破損
群」の 10 回目の接続時のバイアル内の圧力低下率は、 4.95% ± 0% であった。
これに対し、「Sealing Rim 破損群」の 10 回目の接続時のバイアル内の圧力低下









に隙間が空くと BD PhaSealTM System を使用しても本来の機能が発揮できない
と考えられる。一方、ゴム栓とプロテクタの密封性が保たれている場合は、バイア










れる 2 回目と 3 回目の接続までにバイアル内の圧力は 4.95% 低下し、その後は
定常状態になったものと考えられる。 





































海外のバイアル規格は ISO 8362-1 で規定されており、バイアルの容量、形状、
ガラスの厚さ、誤差範囲などが詳細に規定されている。しかし、本邦では、医療用




ルとの密封性を試験する方法を考案した。しかし、プロテクタの  Expansion 






以上の圧力に対する Expansion bladder の耐圧性 （以下、Method 1）と耐久性 
（以下、Method 2） について検討した。また、プロテクタと抗がん薬バイアルの
密封性の要因を検討するため、密封性保持検証試験を実施した。 
Method 1 は、適合性試験で最も安全で適切な圧力に加圧するために Expansion 
bladder が耐えられる圧力を検討した。その結果、Expansion bladder が破損した時
の圧力を 5 回測定した時の平均圧力とSDは、138 ± 3 kPa であり、発生した破損の
事象として、破裂 1 件、空気漏れ 4 件を認めた。この結果から、この適合性試験法では
抗がん薬を扱うことを考慮し、Expansion bladder が破損しない安全な圧力を 120 kPa 
と推測し、それ以下の圧力も用いて Expansion bladder の 24 時間加圧耐久試験 
（Method 2）を行った。しかし、安全な圧力と考えた 120 kPa 群では、5 バイアル中 4 
バイアルで Expansion bladder の明らかな破損を認めた。また、110 kPa 群から 80 










を装着した「Sealing Rim 非破損群」を各 5 バイアルずつ準備し、圧力実験装置
を用いてバイアル内を 100 kPa 加圧した。5 秒間隔でインジェクターとプロテク
タの接続と接続解除を 10 回繰り返し、バイアル内の圧力低下率を測定した。10 
回目の接続時のバイアル内の圧力低下率は、「Sealing Rim 非破損群」では 4.95 



















る 3, 5) 。この問題に対応するため、厚生労働省や各学会から抗がん薬曝露対策の通
達文書やガイドラインなどが発行された 4, 9, 24)。抗がん薬汚染は、CSTDs を使用
して抗がん薬を調製することで、調製室内やその周辺の環境汚染を低減させること
ができることが複数報告されている 20, 25-29)。しかし、CSTDs が抗がん薬をバイア
ル内に封じ込めているかどうかを検証した報告は無い。 




格に ISO 規格を採用していない国では、アルミキャップの直径や高さに ISO 
規格以外のサイズが用いられることがある。このため、本邦では、アルミキャップ
















Sealing Rim とバイアルのゴム栓の密封性が保持できないバイアルでは、接続 10 










対象薬剤は、NIOSH list of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in 
Healthcare Settings 2016（以下、NIOSH Hazardous Drugs list 2016） に掲載
されている抗がん薬のうち、本邦の主要なレジメンで用いられる抗がん薬とした。
除外基準として、プロテクタが固定できない薬剤とプロテクタを嵌めた状態でバイ
アル内を加圧できない薬剤は対象から除外した。19 薬品 71 種類の抗がん薬が対




を受けた。その他の薬剤および BD PhaSeal TM 関連器具とその他の器具は、










バイアル内を 100 kPa 加圧した。プロテクタを嵌めたバイアルとインジェクター
との接続と接続解除を 5 秒間隔で 10 回繰り返し、操作毎のバイアル内の圧力を
測定した。これを薬剤毎に 5 回実施し、接続 10 回目時のバイアル内の平均圧力
低下率と SD を求めた。得られた結果の適合性の判定は、圧力計の仕様では誤差
が最大 6 kPa であることから、バイアル内を 100 kPa 加圧したときに誤差とし
て最大 6 kPa の圧力低下が起こる可能性があるため、圧力低下が 6% 以下であれ
ば「適合」と定義して行った。 
さらに、抗がん薬バイアル内の圧力が低下する要因を検討するため、（A）バイア
ルの容量の違いによる圧力低下率との関連性について、バイアル容量を 10 mL 未
満（< 10）群、10  mL以上 20 mL未満（10 ~ 20）群、20 mL以上 30 mL未満












る圧力低下率との関連性には、Mann–Whitney U 検定を用いた。いずれも p < 
0.05 を統計学的有意差ありとして判定した。統計ソフトは、BellCurve for Excel 
ver.3.21 （Social Survey Research Information Co., Ltd.）を用いた。  
37 
 
Table 3  試験対象薬剤 
薬品名 商品名 製薬会社 
アムルビシン塩酸塩 カルセド®注射用 20 mg 大日本住友製薬株式会社 
イホスファミド 注射用イホマイド® 1 g 塩野義製薬株式会社 
イリノテカン塩酸塩 
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 
「日医工」 
日医工株式会社 
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 
「日医工」 
エピルビシン塩酸塩 
エピルビシン塩酸塩注射液 10 mg/5 mL 
「サワイ」 
沢井製薬株式会社 
エピルビシン塩酸塩注射液 50 mg/25 mL 
「サワイ」 
オキサリプラチン 




200 mg/40 mL 「サワイ」 
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg/10 mL 
「サワイ」 
オキサリプラチン点滴静注液 100 mg/20 mL
「ホスピーラ」 
ファイザー株式会社 
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg/40 mL
「ホスピーラ」 
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg/10 mL
「ホスピーラ」 
エルプラット®点滴静注液 100 mg 
株式会社ヤクルト本社 エルプラット®点滴静注液 200 mg 
エルプラット®点滴静注液 50 mg 
オキサリプラチン点滴静注 100 mg 「トーワ」 
東和薬品株式会社 オキサリプラチン点滴静注 200 mg 「トーワ」 
オキサリプラチン点滴静注 50 mg 「トーワ」  





Table 3 試験対象薬剤（続き） 
薬品名 商品名 製薬会社 
オキサリプラチン 
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg 
「日医工」 
日医工株式会社 
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 
「日医工」 
オキサリプラチン点滴静注液 100 mg 
「NK」 
日本化薬株式会社 オキサリプラチン点滴静注液 200 mg 
「NK」 
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」 
カルボプラチン 
カルボプラチン点滴静注液 150 mg 
「サワイ」 
沢井製薬株式会社 カルボプラチン点滴静注液 450 mg  
「サワイ」 
カルボプラチン点滴静注液 50 mg 「サワイ」 
パラプラチン®注射液 50 mg 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社 
カルボプラチン注射液 150 mg 「日医工」 
日医工株式会社 カルボプラチン注射液 450 mg 「日医工」 
カルボプラチン注射液 50 mg 「日医工」 
カルボプラチン点滴静注液 150 mg 「NK」 
日本化薬株式会社 カルボプラチン点滴静注液 450 mg 「NK」 
カルボプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」 
ゲムシタビン塩酸塩 
ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「日医工」 
日医工株式会社 
ゲムシタビン点滴静注用 200 mg 「日医工」 
ジェムザール®注射用 1 g 
日本イーライリリー株式会社 
ジェムザール®注射用 200 mg 
ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「NK」 
日本化薬株式会社 
ゲムシタビン点滴静注用 200 mg 「NK」 
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Table 3 試験対象薬剤（続き） 
薬品名 商品名 製薬会社 
シクロホスファミド塩酸塩 
注射用エンドキサン® 100 mg 
塩野義製薬株式会社 
注射用エンドキサン® 500 mg 
シスプラチン 
シスプラチン注 10 mg 「日医工」 
日医工株式会社 シスプラチン注 25 mg 「日医工」 
シスプラチン注 50 mg 「日医工」 
ドキソルビシン塩酸塩 
アドリアシン®注用 10 mg 
アスペンジャパン株式会社 
アドリアシン®注用 50 mg 
ドセタキセル 
ワンタキソテール®点滴静注 20 mg/1 mL サノフィ株式会社 
ドセタキセル点滴静注液 120 mg/12 mL 
「ホスピーラ」 
ファイザー株式会社 
ドセタキセル点滴静注液 20 mg/2 mL 
「ホスピーラ」 
ドセタキセル点滴静注液 80 mg/8 mL 
「ホスピーラ」 
ドセタキセル点滴静注 20 mg/1 mL 
「ヤクルト」 
株式会社ヤクルト本社 
ドセタキセル点滴静注 80 mg/4 mL 
「ヤクルト」  
パクリタキセル 
タキソール®注射液 30 mg 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社 
パクリタキセル点滴静注液 100 mg/16.7 mL
「ホスピーラ」 
ファイザー株式会社 
パクリタキセル点滴静注液 30 mg/5 mL 
「ホスピーラ」 
パクリタキセル注 100 mg/16.7 mL 「ＮＫ」 
日本化薬株式会社 





ビンデシン硫酸塩 注射用フィルデシン® 1 mg 日医工株式会社 
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Table 3 試験対象薬剤（続き） 
薬品名 商品名 製薬会社 
フルオロウラシル 
５－ＦＵ注® 1000 mg 協和キリン株式会社 
フルオロウラシル注 1000 mg 「トーワ」 
東和薬品株式会社 
フルオロウラシル注 250 mg 「トーワ」 
ペメトレキセドナトリウム水
和物 
アリムタ®注射用 100 mg 
日本イーライリリー株式会社 
アリムタ®注射用 500 mg 
マイトマイシン C 
マイトマイシン注用 10 mg 
協和キリン株式会社 
マイトマイシン注用 2 mg 
メトトレキサート メソトレキセート®点滴静注液 200 mg ファイザー株式会社 
ラムシルマブ 
サイラムザ®点滴静注液 100 mg 
日本イーライリリー株式会社 








圧力低下率と SD および適合性結果を Table 4 に示す。平均圧力低下率が最も大
きかった薬剤は、ドセタキセル点滴静注液 20 mg /2 mL「ホスピーラ」で 5.16 ± 
0.42% であった。また、平均圧力低下率が最も小さかった薬剤は、シスプラチン注


















Table 4 抗がん薬バイアルとプロテクタとの適合性試験結果    （n=5） 


















LR0502 P50J 3.76 ± 0.97 〇 
イリノテカン塩酸塩点
滴静注液 40 mg 
「日医工」 




注射液 10 mg/ 
 5 mL 「サワイ」 
16401 P50J 2.39 ± 0.48 〇 
エピルビシン塩酸塩
注射液 50 mg/  
25 mL 「サワイ」 




滴静注液 100 mg/ 
20 mL 「ホスピーラ」 
B025354AB P50J 3.17 ± 0.40 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液 200 mg/ 
40 mL 「ホスピーラ」 
C015357AA P50J 2.78 ± 0.39 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液 50 mg/ 10 
mL 「ホスピーラ」 






Table 4 抗がん薬バイアルとプロテクタとの適合性試験結果（続き） （n=5） 







注液 100 mg 
XJABEA P50J 3.37 ± 0.79 〇 
エルプラット®点滴静
注液 200 mg 
XHBJGA P50J 2.97 ± 0 〇 
エルプラット®点滴静
注液 50 mg 
XGADBA P50J 2.78 ± 0.39 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液  100 mg/ 
20 mL 「サワイ」 
15301 P50J 2.78 ± 0.39 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液  200 mg/ 
40 mL 「サワイ」 
15401 P50J 2.57 ± 0.79 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液  50 mg/ 
10 mL 「サワイ」 
15502 P50J 3.18 ± 0.41 〇 
オキサリプラチン 
点滴静注 100 mg 
「トーワ」 
D008 P50J 4.21 ± 0.82 〇* 
オキサリプラチン 
点滴静注 200 mg 
「トーワ」 
D002 P50J 2.39 ± 0.50 〇 
オキサリプラチン 
点滴静注 50 mg 
「トーワ」 












Table 4 抗がん薬バイアルとプロテクタとの適合性試験結果（続き） （n=5） 







点滴静注液 50 mg 
「日医工」 
BG1200 P50J 3.76 ± 0.97 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液 100 mg 
「NK」 
X60200 P50J 3.17 ± 0.40 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液 200 mg 
「NK」 
760060 P50J 2.97 ± 0 〇 
オキサリプラチン点
滴静注液 50 mg 
「NK」 





AAU8186 P50J 2.98 ± 0.01 〇 
カルボプラチン点滴
静注液 150 mg  
「サワイ」 
15Y01 P50J 2.99 ± 0.01 〇 
カルボプラチン点滴
静注液 450 mg  
「サワイ」 
15902 P50J 1.98 ± 0.63 〇 
カルボプラチン点滴
静注液 50 mg  
「サワイ」 
15601 P50J 2.98 ± 0.63 〇 
カルボプラチン 
注射液 150 mg 
 「日医工」 
B00100 P50J 2.77 ± 0.40 〇 
カルボプラチン 
注射液 450 mg 
「日医工」 
B00300 P50J 2.38 ± 0.79 〇 
カルボプラチン注射
液 50 mg 「日医工」 




Table 4 抗がん薬バイアルとプロテクタとの適合性試験結果（続き） （n=5） 
薬品名 商品名 Lot. Protector 
平均圧力低下率





静注液 150 mg  
「NK」 
861650 P50J 2.99 ± 0.01 〇 
カルボプラチン点滴
静注液 450 mg  
「NK」 
X61910 P50J 2.78 ± 0.40 〇 
カルボプラチン点滴
静注液 50 mg  
「NK」 




注用 １ g 「日医工」 
AG2700 P50J 3.37 ± 0.79 〇* 
ゲムシタビン点滴静
注用 200 mg 「日
医工」 
AG0500 P50J 3.17 ± 0.97 〇 
ジェムザール®注
射用 1 g 
C574798AA P50J 1.98 ± 0.63 〇 
ジェムザール®注
射用 200 mg 
C573111AA P50J 2.98 ± 0.01 〇 
ゲムシタビン点滴静
注用 1 g 「NK」 
960360 P50J 2.78 ± 0.39 〇 
ゲムシタビン点滴静
注用 200 mg 
「NK」 





4426 P50J 1.79 ± 0.97 〇 
注射用エンドキサン
100 mg 





Table 4 抗がん薬バイアルとプロテクタとの適合性試験結果（続き） （n=5） 
薬品名 商品名 Lot. Protector 
平均圧力低下率




10 mg 「日医工」 
B00400 P50J 2.58 ± 0.48 〇 
シスプラチン注  
25 mg 「日医工」 
LR2500 P50J 1.59 ± 1.01 〇 
シスプラチン注  
50 mg 「日医工」 





521AFE P50J 2.97 ± 0.62 〇 
アドリアシン®注用 
50 mg 
037AFF P50J 2.97 ± 0.62 〇 
ドセタキセル 
ワンタキソテール® 
点滴静注 20 mg/ 
1 mL 
8D024A P50J 3.22 ± 0.43 〇 
ドセタキセル点滴静
注液 120 mg/ 
12 mL 「ホスピーラ」 
C022264AA P50J 4.75 ± 0.40 〇 
ドセタキセル点滴静
注液 20 mg/ 
2 mL 「ホスピーラ」 
C032262AA P50J 5.16 ± 0.42 〇 
ドセタキセル点滴静
注液 80 mg/ 8 mL 
「ホスピーラ」 
C042263AA P50J 4.95 ± 0 〇 
ドセタキセル点滴静
注 20 mg/ 1 mL 
「ヤクルト」 
DKAAKA P50J 4.17 ± 0.74 〇 
ドセタキセル点滴静
注 80 mg/ 4 mL 
「ヤクルト」 




Table 4 抗がん薬バイアルとプロテクタとの適合性試験結果（続き） （n=5） 
薬品名 商品名 Lot. Protector 
平均圧力低下率




静注液 100 mg/ 
16.7 mL 「ホスピー
ラ」 
D096874AA P50J 4.21 ± 0.82 〇* 
パクリタキセル点滴
静注液 30 mg/  
5 mL「ホスピーラ」 
D016875AA P50J 4.16 ± 0.40 〇 
タキソール®注射液
30 mg 
AAV8329 P50J 3.37 ± 0.49 〇 
パクリタキセル注 100 
mg/ 16.7 mL「ＮＫ」 
965430 P50J 4.55 ± 0.49 〇 
パクリタキセル注 
30 mg/5 mL「ＮＫ」 





505AEI P14J 4.16 ± 0.97 〇 
ナベルビン®注 
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18303LF P50J 1.78 ± 0.39 〇 
フルオロウラシル注
1000 mg 「トーワ」 
D043 P50J 3.18 ± 0.39 〇 
フルオロウラシル注
250 mg 「トーワ」 





C558076AA P50J 3.37 ± 0.49 〇 
アリムタ®注射用 
500 mg 




Table 4 抗がん薬バイアルとプロテクタとの適合性試験結果（続き） （n=5） 
薬品名 商品名 Lot. Protector 
平均圧力低下率





130AFE P50J 3.17 ± 0.40 〇 
マイトマイシン注用 
2 mg 
580AFD P50J 3.37 ± 0.49 〇 
メトトレキサート 
メソトレキセート®点滴
静注液 200 mg 
16M01A P50J 3.37 ± 0.79 〇 
ラムシルマブ 
サイラムザ®点滴静注
液 100 mg 
C435648AF P50J 3.96 ± 0.99 〇* 
サイラムザ®点滴静注
液 500 mg 







   































































































































今回、試験を実施した抗がん薬は、 19 薬品 71 種類であった。プロテクタと
これらの抗がん薬との適合性試験の結果、全ての抗がん薬において、「適合」の定
義である 6% 以下であり、全て適合することが確認できた。 
本邦における最近の CSTDs の使用状況は、2015 年度に日本病院薬剤師会が
実施した病院薬剤部門の現状調査によると、500 床以上を有する医療施設におい
て、揮発性が高いシクロホスファミド、イホスファミド、ベンダムスチンの 3 薬
剤に対する CSTDs の使用状況は約 70 % であるのに対し、これら以外の抗がん
薬に対する CSTDs の使用状況は、わずか 6.4% に過ぎない結果であった 31)。一
方、米国では、NIOSH Hazardous Drugs list 2016 では、抗がん薬 115 種類（本
邦未承認薬を含む）と抗がん薬以外の薬剤 102 種類（本邦未承認薬を含む）を 
Hazardous Drugs として公表し、USP＜800＞ において曝露対策を行うことを義
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務付けている 8, 32)。また、曝露対策のヒエラルキー・コントロールでは、Level 2 
の対策として CSTDs を使用することが記されている 9)。本邦においても、少なく
とも NIOSH Hazardous Drugs list 2016 に掲載されている薬剤を調製する時は、
医療従事者の曝露防止の観点から曝露対策を施すべきである。しかし、本邦では 
CSTDs のコストの問題で、シクロホスファミド、イホスファミド、ベンダムスチ
ンの 3 薬剤のみに使用している施設が多い 31)。CSTDs を使用した際のメリット
は、注射針を使用する従来の調製方法に比べ、 CSTDs を適切に使用することで抗
がん薬調製の経験に関係なく高い水準で曝露を抑制した調製ができる点が挙げら













圧力低下率は 1.59 ± 1.01% であった。 



















薬剤のなかに注射用フィルデシン® 1 mg があり、このバイアルの容量は 10 mL 
以下の小さなバイアルである。一方で、圧力低下率の大きかったバイアルのなかに
は、20 mL の比較的大きいバイアルも含まれていた。 
そこで、圧力低下の要因を分析する目的で、4 つの要因について層別解析を行っ
た。その結果、（A）バイアルの容量の違いによる圧力低下率との関連性について、
バイアルの容量が 10 mL 未満、10 ~ 20 mL、20 ~ 30 mL の間には圧力低下率に
差はみられなかったが、それぞれと 30 mL 以上の大きいバイアルとの比較では、






















ことが示唆された。このことは、NIOSH と ISOPP standards and practice が定
義する CSTDs の定義である「系の中に何も入らず、系から何も出ない」のうちの 
「系から何も出ない」を示すことができたと考える。 
これまで、抗がん薬調製時の抗がん薬曝露は、作業環境や周辺エリアの抗がん薬













露対策として CSTDs である BD PhaSealTM System の使用を検討する時、曝露
対策のエビデンスとなると考える。 
今回の適合性試験では、本邦で最も使用されている BD PhaSealTM System を
使用した試験法を用いており、他の CSTDs でこの試験法を用いた検討は行って





















今回の対象薬剤の選定は、NIOSH Hazardous Drugs list 2016 に掲載されて
いる薬剤、つまり、抗がん薬として人や動物に対して、急性毒性、発がん性、遺
伝毒性、催奇形性、消化器毒性などを示すことが知られている薬剤のうち、本邦
の主要なレジメンで用いられる抗がん薬である 19 薬品 71 種類の抗がん薬を選
択した。本研究では、実施者による操作上のバイアスを排除するため、専用のア
ッセンブリーフィクスチャーを用いてプロテクタをバイアルに嵌めて試験を行っ
た。今回試験した 71 種類の抗がん薬バイアルでは、接続 10 回目時の平均圧力
低下率が最も大きかった薬剤は、ドセタキセル点滴静注液 20 mg /2 mL 「ホス
ピーラ」の 5.16% であった。また、平均圧力低下率が最も小さかった薬剤は、
シスプラチン注 25 mg「日医工」の 1.59% であった。 
以上より、今回試験を行った抗がん薬において、接続 10 回目時のバイアル内











力低下率との関連性では、バイアルの容量が 10 mL 未満、10 ~ 20 mL、20 ~ 30 mL










今回試験を実施した 19 薬品 71 種類の薬剤のバイアルとプロテクタとの適合性に関
するデータベースを作成することができた（Table 4）。このデータベースにより、抗がん薬
















standards and practice では、抗がん薬調製に抗がん薬を隔離できる CSTDs を
使用することで職業性曝露を低減することができるとされている 2)。抗がん薬のバ






BD PhaSealTM System は、本邦で最も多く使用されている CSTDs の一つで
ある。抗がん薬調製では、BD PhaSealTM System はプロテクタとインジェクター
を用いて調製業務を行うが、そのプロテクタにはバイアル口径サイズと 



















で抗がん薬を扱うことから、最も適切な安全な加圧圧力を 100 kPa とした。次に、
バイアルとプロテクタの密封性について、密封性保持検証試験として Sealing Rim 
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の破損の有無で検討した結果、バイアルのゴム栓とプロテクタの Sealing Rim と
の密封性が重要であることを明らかにした。この検討において、バイアル内を 100 






第 2 章では、第 1 章で開発した適合性試験法を用いて、NIOSH Hazardous 
Drugs list 2016 に掲載されている抗がん薬のうち、国内の主要なレジメンで使用
される抗がん薬である 19 薬品 71 種類の抗がん薬について 5 バイアルずつ試
験を行った。適合性の判定は圧力計の仕様より、誤差が最大 6 kPa であることか
ら、バイアル内を 100 kPa 加圧したときに 6 kPa の圧力低下、すなわち 6% 以
下であれば「適合」とした。その結果、各抗がん薬の圧力低下率は、1.59% から 






た。（A）バイアルの容量の違いでは、バイアルの容量が 10 mL 未満、10 ~ 20 mL、











今回開発した適合性試験法を用いて、19 薬品 71 種類の抗がん薬とプロテクタ
との適合性に関してデータベースを作成することで、これらの薬剤の調製時に 
CSTDs を使用するエビデンスを構築することができた。しかし、今回試験を実施
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